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イオンポンプはこ
の辺りに設置？

チェンバーから ~1.2m



イオンポンプの固定方法イオンポンプの固定方法



IP BPMを入れての真空引きIP-BPMを入れての真空引き

• またCCGの調子がおかしい

• 計算して概算計算して概算

• 表面積が二倍→out gas が二倍になったと
考えると 到達圧力が二倍になる考えると、到達圧力が二倍になる

• 前回のIP-BPMを入れずに真空引きした結前回 を入れずに真空引き た結
果→3*10^-6[Pa]

IP BPMを入れると 表面積が数倍になる• IP-BPMを入れると、表面積が数倍になる
と考えて、10^-5[Pa]から10^-6[Pa]台後半？


